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询价采购文件




项目编号：CQJYSBWX2025-004
[bookmark: HumiType21]项目名称：医疗设备维修服务采购
采 购 人：重庆市第九人民医院



重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制
[bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc398905177]二〇二五年八月五日



询价采购文件
[bookmark: _Toc11641051][bookmark: _Toc12789053][bookmark: _Toc398905178]重庆市第九人民医院拟对 医疗设备服务  进行询价采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。
1、 时间、地点
采购报名时间：2025年8  月 6 日上午8:00-2025年 8 月8  日北京时间16：00
地点；重庆市第九人民医院设备科办公室
报名方式：现场报名
2、递交招标文件时间：2025年8  月 11 日北京时间：14:30-15:00
         地点：重庆市第九人民医院设备科办公室
[bookmark: _GoBack]3、开标时间：2025年8月11日，北京时间15:00
开标地点：重庆市第九人民医院设备科
说明：投标单位必须在报名之前联系采购人对设备进行现场故障检测
[bookmark: _Toc398905179]二、招标项目内容：
	分包号
	项目名称
	最高限价（元）

	1
	电切镜维修
	35000

	2
	层流设备新风机维修
	60000



三、对供应商的要求：
合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：
（一）基本条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标人社保证明（近半年内任意一个月）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
四、投标文件的份数和签署
1、投标文件一份。
2、投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。
4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
五、付款方式：修复后设备正常使用三个月无任何问题付维修全款。
六、联系方式
重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组
联系人：陈胜强、谭翠兰、谢直霖
地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）
电  话：（023）68864967







以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书


[bookmark: _Toc102227313][bookmark: _Toc398905180]项目编号：CQJYSBWX2025-004                        正本
项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备维修采购
分包名称： 




投  标	 文  件




投标人名称（盖章）：
地址：
联系人：
联系电话：




一、 经济部分
1、 报价表
报价表
项目编号： CQJYSBWX2025-004                 
分包号：包*
	项目名称
	设备型号
	维修成交价（元）
	设备机身号

	*****维修
	
	
	

	
	
	
	

	成交价合计（大写）：
	元整

	质保期：       

	其他优惠条件：


投标人（公章）： 
法人授权代表（签字）：
电  话：
日  期：


	2、明细报价表
设备及零配件明细报价表

	产品名称
	规格型号
	生产
厂家
	数量
	成交单价
（元）
	成交总价
（元）
	注册证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。
    2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。
3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：
年     月    日
















二、维修设备信息及要求（投标人只填写投标项目）：

包一：电切镜维修
卡尔斯托斯原厂配件维修
质保要求：≥6个月
包二：层流设备新风机维修
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、表冷器外框尺寸：1135*1400mm,迎风面尺寸：1065*1292mm，表冷器为六排管，表面管数为34根，质量≥140Kg/台。
2、铜管采用紫铜管φ16厚度≥0.5mm，集水管为无缝钢管（刷防锈漆），集水管管径≥DN50。表冷器肋片为亲水铝箔片距2.54mm。
①肋片增加亲水膜涂层后：增加抗腐蚀能力；增加耐油性、耐溶性、抗热性；良好的成形性和刚度确保翅片冲洗不变形。
②表冷器采用铜管穿亲水膜铝翅片，表冷器的肋管为优质Ф16紫铜管，紫铜管牌号：T2，wcu=99.92%。壁厚为0.5mm，片距：2.54mm。肋片采用δ=0.15mm亲水铝片。翅片均采用V型翅片，具有二次翻边，保证不窜片。通过机械胀管技术成型，确保热交换器的换热效率不低于国家标准。
③换热盘管的边框、端板为δ=2mm镀锌钢板材料。表冷器两端连箱为DN50无缝钢管，并在进出管上设有清洗阀。保证盘管泄水时可以方便的全部泄空。
3、表冷器出厂时逐件进行打压检漏实验，水压试验检漏压力达到设计压力的1.5倍，
4、试验压力不小于±2.0MPa允许偏差±0.02MPa，保持压力2小时无渗漏。
三、服务内容
乙方的服务范围及服务承诺如下：
	序号
	故障诊断及服务承诺

	1
	……

	2
	……

	3
	……

	4
	上述配件均为原厂全新.

	5
	处理完毕后设备调试校准，保证正常运行，质保***个月




四、投标公司营业执照复印件（盖鲜章）








五、授权委托书

授权委托书

项目编号：  CQJYSBWX2025-004
采购项目名称：医疗设备维修
致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组
                                    （投标人）是中华人民共和国合法企业，             （法人姓名+身份证号）：                                               特授权（被授权人姓名+身份证号）：                                             代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。



 投标人公章：
年   月   日


六、社保证明
投标授权人个人缴纳社保的凭证（投标之日起近半年）


























七、诚信声明
诚信声明

项目编号：  CQJYSBWX2025-004 
采购项目名称： ***设备维修 

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：
                                  （供应商名称）郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站 (www.creditchina.gov. cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网 (www.ccgp. sov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项日评审(评标〉环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合 《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律费任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日






（结束）
12

