医用高压氧舱

1、 主要技术参数
（1） 舱体部分
（2） 控制中心
（3） 压力调节系统
（4） 呼吸气系统
（5） 舱内环境调节系统
（6） 监控系统
（7） 消防系统
（8） 计算机自动化操作控制系统

二、主要配置清单及数量
1.
2.
3.
3、 设备使用年限：    年

[bookmark: _GoBack]四、设备质保期:    年（医院要求大等于3年），氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修≥20年。

